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RESULTADOS

AVALIAÇÃO LOCAL

No período de 2003 e 2004, foram visitadas 32 instituições em 26
cidades, distribuídas em 14 estados das 5 regiões do país. Foram anali-
sados 75 feixes de radiação, sendo 61 de fótons (42 aceleradores linea-
res e 19 Co-60) e 14 de elétrons.
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Os testes realizados nos equipamentos de radioterapia seguem as
recomendações do protocolo da Agência Internacional de Energia Atô-
mica (IAEA), o TECDOC-1151. Foram realizados testes de segurança,
mecânicos, elétricos e dosimétricos, cujos resultados são apresentados
nos gráficos que se seguem:
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AVALIAÇÃO POSTAL

O Sistema de avaliação Postal utilizando TLDs, usado até 2002 pelas
33 instituições participantes do projeto piloto, foi o sistema da Agência
Internacional de Energia Atômica (IAEA) para condições de referência -
figura 1 -, o qual avalia somente a dose no eixo central, no ponto de
referência. Cada TLD era irradiado com 2Gy.

Nosso atual sistema de avaliação postal TLD em condições de não
referência foi desenvolvido por nossos Físicos - figura 2 - e implementado
em nossa rotina a partir de 2003, após ser aprovado em vários e diferentes
testes. O novo sistema deve ser irradiado em um objeto simulador (fantoma)
de água na SSD especificada, conforme nosso protocolo de irradiação. A
dose de referência aplicada aos TLDs continua sendo de 2Gy.

O novo sistema postal avalia: dose de referência no eixo central, dose
no eixo central em campo retangular, dose no eixo central em profundidade,
índice de qualidade do feixe, fator de transmissão de filtro, fator de
transmissão de bandeja, simetria do feixe e planura de feixe.

Ao concluírem-se cinco intercomparações com o sistema IAEA e
uma (a primeira) com o nosso sistema, foram contabilizadas 400 ava-
liações em 400 feixes de fótons em condições de referência (190 Co-60
e 210 aceleradores lineares). Os resultados são mostrados na figura 3.
Todos os feixes com desvios dentro das faixas de investigação e emer-
gência foram reavaliados. Uma forte queda nos desvios pode ser vista
da 1ª para a 2ª avaliação. Os resultados das avaliações seguintes mos-
traram que os problemas em relação à dose no ponto de referência

Figura 1: Sistema Postal TLD da
IAEA.

Figura 2: Novo Sistema Postal TLD
do PQRT
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foram resolvidos e os resultados permaneceram dentro dos limites aceitáveis.
Na figura 4 podemos ver os primeiros resultados obtidos com o

novo sistema, aplicado a 107 feixes de fótons (30 Co-60 e 77 aceleradores
lineares). O principal problema encontrado nas unidades de Co-60 está
relacionado à planura de campo (25%) e nos aceleradores lineares, à dose
em profundidade (18%) e à planura de campo (15%).

Figura 3 - Avaliações Postais com TLD em Condições de Referência.

Figura 4 – Avaliações Postais de feixes de fótons com TLD em Condições de
Não Referência
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